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 製品 / Product:

   上記ロットは品質基準を満たしております / The lot passed the quality control.

（１）標準溶液の吸光度 / Absorbance of the working standard　

STD

(ng/mL)
1 2 3 4 Ave.

CV

(%)

0 0.014 0.010 0.014 0.013 0.013

0.78 0.053 0.052 0.051 0.054 0.053 2.5

1.56 0.099 0.095 0.093 0.095 0.096 2.6

3.13 0.163 0.162 0.158 0.165 0.162 1.8

6.25 0.312 0.306 0.303 0.301 0.306 1.6

12.5 0.600 0.584 0.582 0.576 0.586 1.8

25 1.094 1.085 1.101 1.084 1.091 0.7

50 2.015 2.023 2.040 2.003 2.020 0.8

 (２）検体の測定結果 / Results of the test materials   

8.1 - 15.0

10.4 - 19.2

5.6 - 10.4

August 21, 2025

品質報告書 / Quality Control Report

製品名 / Product name ロット番号 / Lot number 有効期限 / Expiration date

モリナガFASPEK エライザⅡ 大豆
FSY078 AUG. 18 2026

Soya ELISA Kit Ⅱ

陽性コントロール タンパク質濃度 基準値

Positive control Protein content (μg/g) Standard value (μg/g)

A 8.7

B 13.1

C 6.3


